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イルムの乳剤組成の違いを考えた場合，オルソフィ
ルムの組成物質で結露による変性を生じる恐れのあ
るものは，増感色素である12）。したがって，冷蔵，冷
凍保存の感度低下は，色素の分解や色素増感部分の
減感によると考えられる。このことは，冷凍保存が
冷蔵保存より感度低下が著しいことからも裏付けら
れる。すなわち，冷凍保存では，2段階の結露が起
きているはずであるから，増感色素の変性の程度は
大きいと推察される。RXでも，結露による影響はあ
るはずである。しかし，レギュラフィルムは，オル
ソフィルムと比べてハロゲン化銀の量が多く増感色
素などの添加物がないので，自現機の管理で影響が
出るほどの感度変動が起こらなかったと推察される。
今回の実験のように，いったん封を切ったフィルム
を冷蔵，冷凍保存し，使用時に室温に戻した場合，
室内の水分がフィルムに凝縮し，結露するはずであ
る。結露した後，自然乾燥しても，フィルム内部の
増感色素はすでに変性しており，元に戻るわけでは
ない。乾燥器を用いた場合も，結露：後では意味をな
さない。したがって，冷凍，冷蔵状態から湿度管理
し，フィルムを室温に戻すまで結露させないように
する必要がある。あるいは，自現機管理用のフィル
ムを1枚1枚封をして，冷凍・冷蔵保存後は空気に
曝さないようにする。使用に際し，封をしたままで
室温に戻してから封を開ける，というような措置が
必要となろう。これらは，いずれにしても病院のよ
うな現場ではかなり厳しい条件である。
　Gross　Fogの変化より，オルソフィルムでは，室
温保存の35週間後の濃度上昇が0．03に対して冷蔵・
冷凍保存が0．01と一見，冷蔵・冷凍保存が有効であ
るかのようにみえる。ところが，これも結露による
カプリ濃度の低下に原因があると推測される。
　Average　Gradientでオルソフィルムの濃度低下
の影響が認められないのは，Gross　Fog＋0．25と
Gross　Fog＋2．0の濃度付近が同様に低下している
ためであると思われる。また，SR－Hは高コントラ
ストフィルムであるので，室温保存によるGross
Fogの上昇の影響を低濃度付近で受けやすく，室温
保存の値が冷蔵，冷凍保存より低い値を示している
と思われる。
　RXフィルムでは，　Gross　Fog，　Speed　Index，
Average　Gradientの変化からみると，3種類の保
存方法による差が認められなかった。すなわち，室
温保存でも冷蔵・冷凍保存でもよいことになる。こ
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フィルムの保存方法の違いによる影響
れに対しオルソフィルムでは，何らかの結露防止の
対策を取らない限り，冷蔵・冷凍保存は，Speed
Indexに大きな影響を与える。他のすべてのオルソ
フィルムで，このような結果になるかどうかはわか
らない。しかしながら，今回用いたような保存特性
をもつフィルムで自現機管理を行う場合，冷蔵・冷
凍保存よりむしろ室温保存が，臨床現場での自現機
管理に適していると示唆される。
　　　　　　　　結　　　　　論
　自現機の濃度管理における管理用フィルムの特性
への保存方法による影響をレギュラとオルソフィル
ムで比較，検討した。レギュラフィルムでは，自現
機管理をする上で保存方法の影響は認められなかっ
た。室温保存でも冷蔵・冷凍保存でも同様の結果と
なった。オルソフィルムは，保存方法の違いの影響
が現れ，その原因として増感色素が結露に対して敏
感に影響を受け，その結果，自断機の管理に影響す
ると思われた。以上より，結露による対策を講じな
いで自賠；機管理を行う場合，管理用フィルムは，室
温保存のほうがむしろ望ましいということになる。
このことは，繁忙な日常業務の中で自現機の濃度管
理を行うためには，好都合でもある。
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　（Original　article）
　　Influence　on　the　character　of　films　used　for　density　control　of
an　automatic　processor　by　the　difference　in　the　way　of　preserving
Seiichiro　OHNoi），　Akira　YosHiDA2），　Tatsuya　INouEi），　Toshimi　KoBAsHi’），
　　　　　　　　　　　　　　　Yasuki　MoRioKA’）　and　Yoshitada　NAKAGiRi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstraet
　　Though　there　are　various　reports　on　the　way　of　preserving　films　used　for　density
eontrol　of　the　automatic　processor，　it　is　hard　to　say　that　the　best．method　isestablished．
In　addition，　the　influences　on　density　control　or　their　comparisons　by　the　difference
way　of　preserving　film　between　regular　and　orthochromatic　films　have　been　hardly
reported　until　now．　ln　this　paper，　three　ways　of　preserving　films　were　employed，
which　were　at　a　room　temperature，　in　a　refrigeration　and　in　a　freezer　after　the　films
were　opened，　using　a　regular　film，　Fuji　new－RX　and　three　orthochromatic　films，
Konica　SR－G，　SR－V　and　SR－H．　We　ipvestigated　the　influences　on　gross　fog，　speed
index　and　average　gradient　of　four　films　on　three　different　ways　of　preserving　film’@for
35　weeks．
　As　a　result，　new－RX　film　wasn’t　influenced　by　the　ways　of　the　preservation．　On　the
other　hand，　the　orthochromatic　films　were　so　influences　sensitively　that　the　films
cQuldn’t　be　used　for　density　control．　lt　was　considered　that　sensitizing　dye　stuff　got
denatured　b．　y　dew　conden．ati’onr一／
Key　words　：　automatic　processor，　density　control，　film　preservation，　dew　condensation
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